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BAB 5 

PENUTUP 

 

1.1. Kesimpulan  

Gambaran suhu di Apotek Melia berbeda-beda tergantung pada letak rak 

penyimpanan obat. Gambaran suhu penyimpanan di Apotek Melia berkisar 

antara 29
0
C – 30

0
C. Penyimpanan pada lemari pendingin pada suhu

 
16

0 
C 

sedangkan pada kemasan rata – rata sampel obat penyimpanannya 15
0 

- 25
0 

C. 

Disimpulkan untuk obat – obat di lemari sejuk dapat disimpan pada suhu 

ruangan biasa tanpa perlu disimpan pada lemari pendingin.  Berdasarkan hasil 

data yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa sebanyak 41 obat dari 90 

sampel obat yang diteliti dikategorikan tidak sesuai dengan suhu penyimpanan 

yang tertera pada label kemasan obat. Sebanyak 8 sampel obat pada lemari 

sejuk masih dapat disimpan pada suhu 8-15
0 

C tanpa perlu dalam lemari 

pendingin. 

 

1.2. Saran  

1.2.1. Diharapkan adanya pengembangan dan penelitian lebih lanjut mengenai 

dampak ketidaksesuaian penyimpan obat berdasarkan suhu penyimpanan 

di apotek maupun sarana pelayanan kesehatan lainnya. 

1.2.2. Diharapkan pengelolaan mengenai penyimpanan lebih diperhatikan dan 

diterapkan sesuai persyaratan yang ada. 

 


